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MISES EN GARDE :

• Les implants mammaires ne sont pas considérés comme des produits à vie. 
Plus les gens les ont longtemps, plus il y a de chances qu’ils développent des 
complications, dont certaines nécessiteront davantage de chirurgie.

• On a établi un lien entre les implants mammaires et le développement d’un cancer 
du système immunitaire appelé lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) 
associé aux implants mammaires. Ce cancer survient plus fréquemment chez les 
patientes qui ont des implants mammaires texturés que chez celles qui ont des 
implants lisses, bien que les taux ne soient pas bien définis. Certaines patientes 
sont décédées des suites du LAGC.

• Les patientes qui ont reçu des implants mammaires ont signalé divers symptômes 
systémiques comme des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la 
confusion, de la fatigue chronique, des maladies auto-immunes et d’autres. 
Le risque que ces symptômes se manifestent pour chaque patiente n’est pas 
bien établi. Certaines patientes signalent une résolution complète des symptômes 
lorsque les implants sont retirés sans être remplacés.
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IntroductIon

DIRECTIVES POUR LE CHIRURGIEN

Le présent document offre des renseignements essentiels au processus de 
consultation de la patiente. Nous vous invitons à vous familiariser avec le contenu de 
ce document et à régler toute question ou préoccupation potentielle avant d’utiliser 
cet implant.

L’information présentée dans ces Directives d’utilisation vise à offrir des renseignements 
essentiels sur les implants mammaires remplis de gel NATRELLE MD, dont les directives 
d’utilisation, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les complications 
ainsi que des résumés de résultats d’études cliniques.

Les sections des Directives d’utilisation portant l’indication « Renseignements sur la 
consultation avec la patiente » présentent des points que le médecin doit aborder 
en conseillant la patiente au sujet d’implants mammaires remplis de gel et de chirurgie 
mammaire d’implantation. 

Formation médicale
Allergan offre, par l’intermédiaire d’Allergan AcademyMC, un programme de formation 
médicale afin d’informer les médecins sur des questions associées aux implants mammaires 
d’Allergan. Les principaux objectifs d’Allergan AcademyMC consistent à fournir aux médecins 
d’importants renseignements sur les études cliniques multicentriques et des analyses sur 
le retrait d’implants d’Allergan, ainsi qu’à s’assurer que les médecins transmettent à leurs 
patientes l’information la plus récente sur les risques et les résultats cliniques. Veuillez 
communiquer avec votre représentant commercial en produits pour chirurgie plastique ou 
le Service à la clientèle d’Allergan pour obtenir de plus amples renseignements sur Allergan 
AcademyMC et d’autres programmes de formation médicale.

POINTS À DISCUTER AVEC LA PATIENTE

MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS, ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Conseils aux patientes et information sur la prise de décisions éclairées
Il est bien connu que les patientes apprécient la chirurgie mammaire d’implantation. 
CEPENDANT, comme pour toute intervention chirurgicale, elle n’est PAS sans risques. 
L’implantation mammaire est une intervention non urgente; la patiente doit être bien 
conseillée sur l’équilibre entre les risques et les avantages et le comprendre parfaitement.
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Lors de la première visite/consultation, chaque patiente doit être informée du Planificateur 
d’intervention chirurgicale mammaire d’augmentation ou de reconstruction avec les 
implants mammaires en gel NATRELLE MD pour la patiente d’Allergan. 

Le planificateur est disponible en ligne : 
Anglais : www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices  
Français : www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices

Le chirurgien ou un conseiller désigné pour la patiente doit inviter cette dernière à lire 
attentivement les renseignements à son intention. En outre, le chirurgien ou le conseiller 
doit discuter avec la patiente des mises en garde, des précautions et des complications 
mentionnées dans les Directives d’utilisation. Le médecin doit informer la patiente des 
complications possibles et du fait que le suivi médical de complications graves comprend 
parfois une chirurgie supplémentaire ainsi qu’une explantation. Les patientes doivent 
comprendre que la chirurgie mammaire d’implantation modifie parfois le sein de  
façon irréversible.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Renseignements sur la consultation avec la patiente
Avant d’aller de l’avant avec l’intervention chirurgicale, la patiente doit avoir suffisamment de 
temps pour lire et comprendre adéquatement les renseignements importants sur les risques, 
les recommandations de suivi et les avantages associés à la chirurgie mammaire avec implants 
remplis de gel de silicone, qui se trouvent dans le Planificateur d’intervention chirurgicale 
pour la patiente d’Allergan.

Afin de réussir le processus de décision éclairée, la patiente et le chirurgien doivent signer le 
document Confirmation de décision éclairée et Liste de contrôle de décision de la patiente 
(disponible séparément et dans le Planificateur d’intervention chirurgicale pour la patiente).  
Une copie doit être fournie à la patiente et une autre doit être conservée dans son dossier. 

SUIVI DES DISPOSITIFS

Santé Canada a exigé que les implants mammaires remplis de gel de silicone fassent 
l’objet d’un suivi. Cela signifie que le médecin est tenu de déclarer à Allergan le numéro de 
série des dispositifs implantés, la date de l’intervention chirurgicale, les renseignements 
relatifs à la pratique du médecin et les renseignements sur la patiente qui reçoit l’implant. 
Ces informations doivent être enregistrées sur le formulaire de suivi des dispositifs fourni 
par Allergan avec chaque implant mammaire rempli de gel de silicone. Après l’intervention 
chirurgicale, il est nécessaire de renvoyer la première page du formulaire à Allergan en 
utilisant les coordonnées inscrites sur le formulaire. 

http://www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices
http://www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices
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La deuxième page du formulaire doit être remise à la patiente après l’intervention 
chirurgicale. La patiente a le droit de faire retirer ses renseignements personnels du 
programme de suivi des dispositifs d’Allergan. Toutefois, Allergan recommande fortement à 
toutes les patientes qui reçoivent des implants mammaires remplis de silicone NATRELLE® 
ou NATRELLE INSPIRA® de participer au programme de suivi des dispositifs d’Allergan. Cela 
contribuera à faire en sorte qu’Allergan dispose des coordonnées de chaque patiente.

Les informations de suivi des dispositifs peuvent également être fournies 
électroniquement au moyen du portail de gestion des dispositifs AbbVie.  
Pour utiliser le portail de gestion des dispositifs AbbVie, consultez le site Web :  
www.devicemanagement.Abbvie.com pour vous enregistrer et commencer la saisie 
des données.

descrIptIon des dIsposItIfs

Les implants mammaires remplis de gel de la collection NATRELLE MD sont fabriqués à l’aide 
d’une technologie de revêtement de protection de l’enveloppe permettant d’obtenir une 
enveloppe d’élastomère de silicone à faible diffusion. Les implants sont ensuite remplis de 
gel TruFormMD. La collection d’implants mammaires NATRELLE MD utilise le gel de qualité 
supérieure à formulation spéciale TruFormMD. TruFormMD 1 est un gel mou et cohésif très réactif 
au mouvement dont la forme est influencée par le tissu mammaire environnant. TruFormMD 2 
est un gel cohésif un peu plus ferme à forme stable qui donne une sensation naturelle, tout 
en aidant à créer la forme désirée et à assurer une maîtrise de longue durée et d’une grande 
prévisibilité. Enfin, TruFormMD 3 est un gel cohésif à forme stable plus ferme, élaboré afin 
d’offrir une maîtrise inégalée sur la forme et des résultats esthétiques prévisibles et durables.

La collection comprend les implants mammaires remplis de gel TruFormMD 1 (autrefois appelés 
cohésifs), les implants mammaires remplis de gel TruFormMD 2 (autrefois appelés Soft TouchMC), 
les implants mammaires remplis de gel TruFormMD 3 (autrefois appelés hautement cohésifs) et 
les implants INSPIRAMD (dont 95 % du volume est rempli de gel TruFormMD 1, TruFormMD 2 ou 
TruFormMD 3). Tous les styles comportent une enveloppe, une pièce et du gel de silicone, qui 
sont tous stérilisés par chaleur sèche.

Les implants mammaires remplis de gel NATRELLEMD TruFormMD sont offerts avec une surface lisse.

Les implants mammaires NATRELLEMD TruFormMD 1 sont des implants ronds remplis de  
gel TruFormMD 1.
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 A = largeur; B = projection  Implant mammaire  
      NATRELLE TruFormMD 1 

NatrelleMD Rond 
TruFormMD 1 

 Numéro de style
Description de l’implant mammaire

Fourchette de 
dimensions

Style 10 Surface d’enveloppe lisse, projection modérée 120 ml – 800 ml

Style 15 Surface d’enveloppe lisse, projection moyenne 155 ml – 752 ml

Style 20 Surface d’enveloppe lisse, projection haute 120 ml – 800 ml

La gamme d’implants mammaires NATRELLEMD INSPIRAMD est également composée 
d’implants ronds avec un taux de remplissage plus élevé que les implants mammaires 
NATRELLEMD TruFormMD 1 et sont offerts avec le gel TruFormMD 1, TruFormMD 2 ou TruFormMD 3 
selon diverses configurations.
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Matrice d’implants mammaires NATRELLEMD INSPIRAMD TruFormMD 1, 2 et 3

5 PROJECTIONS

3 GELS

TruFormMD 1, TruFormMD 2 et TruFormMD 3

MODÉRÉE PLEINE EXTRA PLEINEBASSE PLUSBASSE

Implant mammaire NATRELLE INSPIRA
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NATRELLE INSPIRAMD TruForm 1

NATRELLEMD

INSPIRAMD

TruFormMD 1
Numéro de style

Description de l’implant mammaire
Fourchette

de
dimensions

SRL
N-SRL

Surface d’enveloppe lisse, réactif (gel TruFormMD 1), profil bas 110 – 610 g

SRLP
N-SRLP

Surface d’enveloppe lisse, réactif (gel TruFormMD 1), profil bas plus 125 – 640 g

SRM
N-SRM

Surface d’enveloppe lisse, réactif (gel TruFormMD 1), profil modéré 140 – 755 g

SRF
N-SRF

Surface d’enveloppe lisse, réactif (gel TruFormMD 1), profil plein 180 – 770 g

SRX
N-SRX

Surface d’enveloppe lisse, réactif (gel TruFormMD 1), profil extra plein 200 – 800 g

NATRELLE INSPIRAMD TruForm 2

NATRELLEMD

INSPIRAMD 

TruFormMD 2
Numéro de style

Description de l’implant mammaire
Fourchette

de
dimensions

SSL
N-SSL

Surface d’enveloppe lisse, Soft Touch (gel TruFormMD 2), profil bas 110 – 610 g

SSLP
N-SSLP

Surface d’enveloppe lisse, Soft Touch (gel TruFormMD 2), profil bas plus 125 – 640 g

SSM
N-SSM

Surface d’enveloppe lisse, Soft Touch (gel TruFormMD 2), profil modéré 140 – 755 g

SSF
N-SSF

Surface d’enveloppe lisse, Soft Touch (gel TruFormMD 2), profil plein 180 – 770 g

SSX
N-SSX

Surface d’enveloppe lisse, Soft Touch (gel TruFormMD 2), profil extra plein 200 – 800 g
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NATRELLE INSPIRAMD cohésifs (gel TruFormMD 3)

NATRELLEMD

INSPIRAMD

Numéro de 
style

Description de l’implant mammaire
Fourchette

de
dimensions

SCL Surface d’enveloppe lisse, hautement cohésif (gel TruFormMD 3), profil bas 110 – 610 g

SCLP Surface d’enveloppe lisse, hautement cohésif (gel TruFormMD 3), profil bas plus 125 – 640 g

SCM Surface d’enveloppe lisse, hautement cohésif (gel TruFormMD 3), profil modéré 140 – 755 g

SCF Surface d’enveloppe lisse, hautement cohésif (gel TruFormMD 3), profil plein 180 – 770 g

SCX Surface d’enveloppe lisse, hautement cohésif (gel TruFormMD 3), profil extra plein 200 – 800 g
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IndIcatIons

• Augmentation mammaire – Une femme doit être âgée d’au moins 22 ans pour subir une 
augmentation mammaire

• Reconstruction mammaire

• Révision d’une augmentation ou d’une reconstruction antérieure pour corriger ou 
améliorer le résultat de la chirurgie précédente

contre-IndIcatIons

Groupes de patientes pour lesquels le produit est contre-indiqué :

• Femmes ayant une tumeur cancéreuse ou précancéreuse du sein, qui n’ont pas subi de 
traitement adéquat;

• Femmes souffrant d’une infection active touchant n’importe quelle partie du corps;

• Les femmes qui sont actuellement enceintes ou qui allaitent.

MIses en garde

Un encadré d’avertissement se trouve sur chaque implant mammaire. (veuillez consulter 
la page de couverture).

Pratiques chirurgicales pour lesquelles l’utilisation du produit est contre-indiquée en 
raison d’une atteinte potentielle à l’intégrité du produit :

• Modification : Ne pas modifier l’implant.

• Superposition d’implants : Ne pas poser plus d’un implant par sein.

• Réutilisation : Usage unique seulement. Ne pas restériliser ou réutiliser les implants explantés.

• Capsulotomie fermée : Ne pas utiliser une forte compression externe pour traiter une 
contracture capsulaire, car cela risque d’endommager, de rompre ou de plisser l’implant 
ou de causer un hématome.

• Voie périombilicale : Ne pas utiliser la voie périombilicale pour la pose de l’implant.
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Éviter les dommages pendant la chirurgie

• Des précautions doivent être prises pour éviter d’utiliser une force excessive et pour 
réduire le plus possible la manipulation de l’implant pendant l’insertion chirurgicale. 

Les données recueillies lors d’analyses d’études de récupération d’Allergan sur les 
implants mammaires remplis de gel rompus et explantés, de l’observation d’interventions 
chirurgicales et de l’examen des documents publiés indiquent que le fait de forcer 
un implant dans une ouverture trop petite ou d’appliquer une pression concentrée et 
localisée sur l’implant pourrait entraîner un affaiblissement localisé de l’enveloppe de 
l’implant mammaire, pouvant causer des dommages à l’enveloppe et provoquer la 
rupture de l’implant.

Une incision d’une longueur appropriée doit être pratiquée pour accommoder le style, la 
taille et le profil de l’implant. L’incision nécessaire pour les implants mammaires remplis 
de silicone doit être plus longue que celle généralement pratiquée dans le cas d’une 
augmentation mammaire avec un implant rempli de solution saline. La nature unique du 
gel plus cohésif dans l’implant mammaire TruFormMD 3 exige une incision encore plus 
longue pour réduire la contrainte excessive sur l’implant lors de l’insertion et réduire le plus 
possible la possibilité d’endommager ou de déformer l’implant (modification de la forme).

• Des précautions doivent être prises lorsqu’on utilise des instruments chirurgicaux 
à proximité de l’implant mammaire, notamment le scalpel, le fil de suture et les 
instruments de dissection.

Les implants mammaires remplis de silicone sont sujets aux traumatismes accidentels 
causés par des instruments au moment de l’implantation ou de l’explantation (Brandon et 
coll., 2001; Young et Watson, 2001). La défaillance de l’enveloppe découle habituellement 
de dommages causés par un scalpel, une aiguille de suture, une aiguille hypodermique, 
une pince hémostatique ou une pince d’Adson. Elle a été observée par microscopie 
électronique à balayage dans des enveloppes d’implants explantés (Brandon et coll., 
2001). L’analyse d’implants explantés, effectuée par Allergan (étude de récupération), a 
permis de montrer que les dommages accidentels observés sont une cause probable de 
défaillance de l’enveloppe et, par conséquent, de rupture de l’implant.

• Des précautions doivent être prises au moment d’interventions ultérieures telles 
qu’une capsulotomie ouverte, une révision de la loge d’implantation, une aspiration 
d’hématome/sérome et une biopsie/lumpectomie afin d’éviter d’endommager l’implant.

Le repositionnement de l’implant pendant des interventions ultérieures doit être évalué 
soigneusement par l’équipe médicale et des précautions doivent être prises pour éviter 
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de contaminer l’implant. L’utilisation d’une force excessive pendant toute intervention 
ultérieure risque de contribuer à l’affaiblissement localisé de l’enveloppe de l’implant 
mammaire, pouvant conduire à une réduction du rendement de l’implant.

• Ne pas faire entrer l’implant en contact avec des instruments de cautérisation 
jetables de type condensateur.

• Ne pas modifier les implants ou tenter de réparer ou d’insérer une prothèse 
endommagée.

DIATHERMIE À MICRO-ONDES

L’utilisation de diathermie à micro-ondes n’est pas recommandée pour les patientes ayant 
des implants mammaires, car on a signalé qu’elle pouvait causer une nécrose des tissus, 
une érosion cutanée et une extrusion de l’implant.

précautIons

POPULATIONS PARTICULIÈRES

L’innocuité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les patientes dans les cas suivants :
• Maladies auto-immunes (par exemple, le lupus et la sclérodermie);
• Système immunitaire affaibli (par exemple, si la patiente reçoit actuellement un traitement 

immunosuppresseur);
• Maladies ou médicaments qui nuisent à la capacité de guérison de plaies et à la 

coagulation sanguine;
• Faible approvisionnement en sang des tissus mammaires; 
• Chimiothérapie prévue à la suite d’un placement d’implant mammaire 
• Radiothérapie du sein prévue après l’implantation;
• Diagnostic clinique de dépression ou d’autres troubles mentaux, dont la 

dysmorphophobie et les troubles de l’alimentation. Les patientes doivent être évaluées 
relativement à des antécédents de troubles mentaux et dirigées vers un professionnel en 
santé mentale pour plus de suivi et un traitement au besoin. Les patientes qui ont reçu un 
diagnostic de dépression ou d’un autre trouble mental ne doivent pas subir de chirurgie 
avant que ces problèmes soient réglés.

MAMMOGRAPHIE

Renseignements sur la consultation avec la patiente
La mammographie de dépistage courante est plus difficile à effectuer lorsque la patiente 
a reçu des implants mammaires. La patiente doit continuer à s’examiner les seins chaque 
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mois à des fins de dépistage du cancer. Cependant, cet examen risque d’être plus difficile 
à exécuter. L’implant nuit dans certains cas au dépistage du cancer du sein pendant 
la mammographie. Étant donné que le sein et l’implant sont comprimés pendant la 
mammographie, l’implant risque de se rompre pendant l’intervention. Des radiographies 
supplémentaires sont nécessaires dans le cas de femmes ayant reçu des implants 
mammaires. En conséquence, ces patientes seront exposées à une plus grande quantité de 
rayons X. Cependant, les avantages procurés par la mammographie sur le plan du dépistage 
du cancer l’emportent sur les risques associés à une dose additionnelle de rayons X.

Il convient d’encourager les patientes à informer la personne qui effectue leur 
mammographie de la présence d’implants ainsi que du type et du positionnement de 
leurs prothèses. Il convient également d’encourager les patientes à demander une 
mammographie diagnostique plutôt qu’une mammographie de dépistage.

Une mammographie avant chirurgie et une mammographie de suivi 6 mois à 1 an suivant la 
chirurgie permettent d’établir une base de référence pour les futures mammographies.

RADIATION AU SEIN

Allergan n’a pas testé les effets in vivo de la radiothérapie chez les patientes ayant des 
implants mammaires. Les ouvrages publiés indiquent que la radiothérapie ne compromet 
pas l’intégrité des implants, mais peut accroître le risque d’une contracture capsulaire, d’une 
nécrose et d’une extrusion.

EFFETS À LONG TERME

Renseignements sur la consultation avec la patiente
L’étude clinique d’Allergan sur les implants TruFormMD 1 (l’étude de base) a permis de 
surveiller l’innocuité et l’efficacité à long terme (10 ans) de ces produits. En outre, Allergan a 
entrepris une étude de post-homologation, distincte et élargie, d’une durée de 10 ans (étude 
de suivi sur les implants mammaires ou BIFS), pour examiner des questions particulières 
que les autres études ne permettent pas de résoudre parce qu’elles n’ont pas été conçues à 
cette fin, et pour évaluer dans le monde réel certains critères d’évaluation. Allergan mettra à 
jour les étiquettes de ses produits sur une base régulière en tenant compte des résultats de 
ces études.
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facteurs IMportants à dIscuter avec la patIente

Renseignements sur la consultation avec la patiente

Les renseignements suivants doivent être discutés avec la patiente avant qu’elle ne décide de 
subir la chirurgie:

• Soins professionnels – Les patientes doivent être informées que des examens de suivi 
sont recommandés, selon la prescription de leur plasticien, afin de surveiller l’état de leurs 
implants mammaires.

• Éviter les dommages pendant le traitement – Il convient d’encourager les patientes à 
informer leurs autres médecins traitants de la présence d’implants pour réduire les risques 
de dommages aux implants.

• Tabagisme – Les patientes doivent être informées que le tabagisme peut nuire au 
processus de guérison.

• Techniques d’examen des seins – Il convient d’encourager les patientes à suivre les 
plus récentes recommandations médicales concernant l’examen des seins et la fréquence 
des mammographies recommandée pour leur âge et leurs antécédents médicaux. Afin de 
maximiser l’efficacité des auto-examens visant à détecter les lésions perceptibles, il faut 
indiquer aux patientes comment faire la distinction entre l’implant et le tissu mammaire.

• Santé mentale et chirurgie non urgente - Il est important que toutes les patientes 
qui cherchent à subir une chirurgie non urgente aient des attentes réalistes axées 
sur l’amélioration plutôt que sur la perfection. Demandez à votre patiente de discuter 
ouvertement avec vous, avant la chirurgie, de tout antécédent de dépression ou d’autres 
troubles de santé mentale.

COMPLICATIONS

• Rupture – Les patientes doivent être informées que les implants mammaires remplis 
de gel ne durent pas toute une vie et une rupture de l’implant est une possibilité. La 
décision de retirer un implant rompu, ou qui est soupçonné de l’être, doit être prise après 
avoir pris connaissance de toutes les données cliniques connues et après avoir réfléchi 
sérieusement à la question avec votre patiente. Cependant, si une rupture d’implant est 
diagnostiquée, il est recommandé de retirer l’implant.

• Traitement clinique d’une rupture soupçonnée ou confirmée – Les patientes doivent 
être informées que, suivant un diagnostic de rupture soupçonnée ou confirmée, le retrait 
de l’implant est souvent recommandé par leur chirurgien, particulièrement dans les cas où 
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des signes indiquent que le gel s’est déplacé hors des limites de la capsule fibreuse qui 
se forme habituellement autour de l’implant. La plupart des chirurgiens dans les études 
cliniques d’Allergan ont choisi de retirer les implants soupçonnés de s’être rompus.

Les patientes doivent savoir que, dans de rares cas, la rupture intracapsulaire évolue jusqu’à 
une rupture extracapsulaire. Des études réalisées auprès de Danoises ont révélé que, sur une 
période de deux ans, près de 10 % des cas de rupture intracapsulaire de l’implant avaient 
évolué en une rupture extracapsulaire détectée par IRM, c’est-à-dire que pour les femmes 
ayant une rupture de gel de silicone dans le tissu cicatriciel détectée par IRM après 2 ans, le 
gel migre à l’extérieur de la capsule de tissu cicatriciel chez une femme sur dix. Dans environ la 
moitié de ces cas de progression d’une rupture intracapsulaire à une rupture extracapsulaire, 
les femmes avaient subi un traumatisme ou une mammographie. Pour l’autre moitié, aucune 
raison n’a été donnée.

Après 2 ans, chez les femmes présentant une rupture extracapsulaire, la quantité de silicone 
infiltrée à l’extérieur de la capsule de tissu cicatriciel avait augmenté dans 14 % des cas, 
c.-à-d. que parmi 100 femmes ayant une rupture de gel en dehors de la capsule de tissu 
cicatriciel, la quantité de gel de silicone à l’extérieur de la capsule de tissu cicatriciel avait 
augmenté chez 14 femmes deux ans plus tard. Cette information n’est pas connue pour les 
implants propres à Allergan. Elle est fondée sur divers implants en gel de silicone de différents 
fabricants et modèles. Étant donné le degré supérieur de cohésion des implants TruFormMD 3, 
il est probable qu’ils présentent moins de risques de rupture extracapsulaire que d’autres 
implants en gel de silicone.

• Surveillance à des fins de dépistage d’une rupture d’implant – Les patientes doivent 
être informées qu’une évaluation périodique de l’intégrité de leurs implants mammaires est 
nécessaire pour déterminer si l’implant s’est rompu en l’absence de symptômes cliniques. 
Bien qu’il existe diverses méthodes de diagnostic permettant d’évaluer la rupture possible 
d’un implant, notamment l’examen physique, la mammographie et l’échographie, 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été proposée comme moyen de détecter la 
rupture d’un implant mammaire. Dans la plupart des cas, un diagnostic par IRM de rupture 
ou de rupture possible est confirmé par l’observation d’un implant rompu au moment 
de l’explantation (Brown et coll. , 2000; Holmich et coll. , 2004). Cependant, la valeur 
scientifique de l’IRM est toujours en évolution. Selon les résultats des études cliniques 
d’Allergan et d’autres rapports publiés, il arrive dans certains cas que l’IRM indique une 
rupture d’implant sans qu’elle soit réelle (résultat faussement positif). Dans certains cas, 
il est également possible que l’IRM ne montre aucune rupture d’implant lorsqu’il y en a 
une (résultat faussement négatif). Scaranelo et coll. (2004) ont établi que la sensibilité 
et la spécificité diagnostiques de l’IRM pour détecter une rupture chez des patientes 
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asymptomatiques étaient respectivement de 64 % et de 77 %.  
En conséquence, les découvertes de rupture par IRM ne doivent pas être considérées 
comme étant définitives (Scaranelo et coll. , 2004).

Les symptômes associés à la rupture peuvent comprendre des points durs ou des bosses 
autour de l’implant ou dans l’aisselle, la perte de taille du sein ou de l’implant, de la douleur, des 
picotements, une enflure, un engourdissement, une sensation de brûlure ou le durcissement 
du sein. Santé Canada et le Groupe consultatif d’experts canadien sur les implants mammaires 
remplis de gel de silicone conseillent l’approche ci-dessous pour surveiller les patientes qui 
ont reçu des implants mammaires. Compte tenu de toute l’information scientifique connue, 
beaucoup de chercheurs estiment que le processus visant à déterminer l’intégrité de 
l’implant (p. ex., une rupture) devrait être associé à des signes et à des symptômes 
cliniques. Le processus à 6 étapes suivant est donc recommandé pour le dépistage d’une 
rupture d’implant mammaire rempli de gel de silicone :

1. Autoexamen de la patiente;
2. Nouveau signe ou symptôme soupçonné;
3. L’examen physique par le médecin associé à une visite périodique ou à de nouveaux 

signes ou symptômes, qui donne des résultats justifiant un examen plus poussé;
4. L’implant et le sein concerné doivent être soumis à une échographie ou à une 

mammographie, ou aux deux;
5. Une IRM doit être obtenue si l’échographie est négative ou non concluante. L’IRM 

doit être réalisée dans un centre avec une antenne-sein munie d’un aimant d’au 
moins 1,5 tesla. L’IRM doit être lue par un radiologiste qui est habitué à détecter des 
ruptures d’implants;

6. Si l’IRM indique des signes de rupture, le ou les implants sont retirés au besoin 
après une consultation avec le plasticien, et remplacés ou non.

Information sur les taux de rupture des implants Allergan

Implants mammaires TruFormMD 1
Lors de l’étude de base d’Allergan, les ruptures ont été évaluées chez les patientes pour 
qui une IRM était prévue en vue de dépister une rupture silencieuse (c.-à-d. celles faisant 
partie de la cohorte IRM) et chez celles pour qui aucune IRM n’était prévue (c.-à-d. celles 
faisant partie de la cohorte non-IRM). Les taux de rupture de la cohorte IRM étaient de 
9,3 % pour l’augmentation primaire, de 5,4 % pour la révision d’augmentation, de 35,4 % 
pour la reconstruction primaire et de 0 % pour la révision de reconstruction. Dans l’étude de 
base, le taux de rupture pour l’ensemble de la cohorte IRM sur 10 ans était de 13,0 % pour 
les patientes et de 7,7 % pour les implants. Chez toutes les patientes de l’étude de base, 
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toutes les ruptures concernaient du gel intracapsulaire, mais une rupture a évolué vers le gel 
extracapsulaire après une intervention chirurgicale exploratoire visant à confirmer la rupture, et 
le remplacement de l’implant a été retardé. Il n’y a eu aucun cas de gel ayant migré.

Une étude européenne publiée, connue sous le nom d’étude internationale IRM, fournit de 
l’information additionnelle sur les taux de rupture de l’implant TruFormMD 1.30 Les données 
sur les ruptures silencieuses ont été recueillies par une seule IRM sur 77 patientes ayant 
subi une augmentation, 11 patientes ayant subi une reconstruction et 18 patientes ayant 
subi une révision par la mise en place d’implants lisses et texturés NATRELLE MD réalisée 
par des chirurgiens de 5 pays. L’âge moyen des implants était d’environ 11 ans. Une 
rupture silencieuse a été décelée chez environ 15 % des patientes du groupe combiné 
d’augmentation, de reconstruction et de révision, et dans 8 % des implants. Il y a eu trois 
cas de rupture extracapsulaire possible, le reste étant classé comme étant des ruptures 
intracapsulaires. Il n’y a eu aucun cas de gel ayant migré.

• Nouvelle intervention (chirurgies additionnelles) – Les patientes doivent être informées 
que d’autres interventions chirurgicales touchant les seins ou les implants pourraient être 
nécessaires au cours de leur vie.

• Contracture capsulaire – Les patientes doivent être informées qu’une contracture 
capsulaire est plus fréquente après une infection, un hématome ou un sérome et que le 
risque d’incidence peut croître avec le temps. Une contracture capsulaire se produit plus 
fréquemment chez les patientes subissant une révision que chez celles subissant une 
augmentation ou une reconstruction primaire. La contracture capsulaire est aussi  
un facteur de risque de rupture d’un implant; c’est une des principales raisons d’une  
nouvelle intervention. Il faut aussi informer les patientes qu’une intervention chirurgicale 
supplémentaire peut être nécessaire dans les cas où la douleur ou la fermeté sont 
graves. Cette intervention chirurgicale va de l’ablation du tissu de la capsule implantaire à 
l’éventuel l’ablation et remplacement de l’implant lui-même. Cette intervention chirurgicale 
peut entraîner une perte de tissu mammaire. La contracture capsulaire peut se reproduire 
après ces interventions chirurgicales supplémentaires.

• Explantation (retrait de l’implant) – Les patientes doivent être informées que les implants 
ne sont pas considérés comme étant des produits à vie, et qu’elles devront probablement 
subir un retrait des implants, avec ou sans remplacement, au cours de leur vie. Les 
patientes doivent aussi être informées que les modifications subies par leur sein à la suite 
de l’explantation sont irréversibles.

• Infection – Dans de rares cas, une infection aiguë survient dans un sein avec un implant. 
Les signes d’infection aiguë comprennent un érythème, une sensibilité au toucher, une 
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accumulation de liquide, de la douleur et de la fièvre. Très rarement, le syndrome de 
choc toxique, un problème potentiellement mortel, a été signalé chez les femmes ayant 
subi une chirurgie mammaire d’implantation. Il est caractérisé par des symptômes qui 
apparaissent soudainement comme une forte fièvre (38,8 °C [102 °F] ou plus élevée), des 
vomissements, de la diarrhée, des éruptions semblables à un coup de soleil, des yeux 
rouges, des étourdissements, des vertiges, des douleurs musculaires et des chutes de 
pression entraînant parfois des évanouissements. Il est nécessaire d’informer les patientes 
qu’elles doivent communiquer immédiatement avec un médecin pour obtenir un diagnostic 
et un traitement pour ces symptômes.

• Insatisfaction cosmétique (résultats insatisfaisants) – Les patientes doivent être 
informées qu’elles ne seront peut-être pas satisfaites de résultats cosmétiques comme 
une cicatrice difforme, une cicatrisation hypertrophique, une contracture capsulaire, 
une asymétrie, un déplacement de l’implant, une taille incorrecte, un contour imprévu 
et un implant palpable ou visible. Une planification et une technique chirurgicales 
consciencieuses permettent de réduire, mais non d’éliminer, le risque de tels résultats. 
Il est possible qu’une asymétrie préexistante ne soit pas entièrement corrigible. Les 
différences physiologiques et comportementales entre les patientes ainsi que les variations 
dans les techniques chirurgicales et les traitements médicaux engendrent une multitude 
de résultats différents en chirurgie d’implants mammaires remplis de gel de silicone. Une 
chirurgie de révision est parfois indiquée pour assurer la satisfaction de la patiente, mais il 
y a alors d’autres facteurs à considérer et des risques additionnels.

• Allaitement maternel – Des problèmes ont été signalés après une chirurgie mammaire y 
compris la réduction mammaire et l’augmentation mammaire. Une chirurgie périaréolaire 
représenterait un risque accru d’allaitement difficile.

• Douleur – Une douleur d’intensité et de durée variables peut survenir et persister 
après une intervention chirurgicale de pose d’implant mammaire. De plus, une taille, 
un emplacement, une technique chirurgicale ou une contracture capsulaire inadéquats 
peuvent causer de la douleur. Il faut conseiller aux patientes de communiquer avec leur 
chirurgien si la douleur est importante ou si elle persiste.

• Changements de la sensation au mamelon et au sein – Les sensations au niveau du 
mamelon et du sein peuvent augmenter ou diminuer après une chirurgie implantaire, sont 
généralement perdues après une mastectomie complète où le mamelon lui-même est 
enlevé, et peuvent être considérablement atténuées par une mastectomie partielle. La 
radiothérapie peut également réduire considérablement les sensations dans les parties 
restantes de la paroi mammaire ou thoracique. Le placement d’implants mammaires pour 
la reconstruction peut réduire davantage la sensation au niveau du reste de la peau ou du 
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tissu mammaire. L’éventail des changements varie d’une sensibilité intense à l’absence de 
sensation dans le mamelon ou le sein après l’intervention chirurgicale. Bien que certains 
de ces changements puissent être temporaires, ils peuvent aussi être permanents et 
peuvent avoir une incidence sur la réaction sexuelle de la patiente ou sa capacité d’allaiter.

• Lymphomes, notamment le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) – Selon 
les renseignements signalés aux organismes de réglementation mondiaux et publiés dans 
la littérature médicale, une association a été découverte entre les implants mammaires et 
l’apparition d’un lymphome anaplasique à grandes cellules T (LAGC), un type de lymphome 
non hodgkinien. Les femmes portant des implants mammaires pourraient présenter un risque 
rès faible, mais accru de présenter un LAGC associé aux implants mammaires (LAGC-AIM) 
dans le fluide ou la capsule cicatricielle autour de l’implant, avec une possibilité documentée 
de propagation localisée, régionale ou distale du cancer, et cette occurrence, dans de rares 
cas signalés, a été une cause de mortalité.

À l’échelle mondiale, la présence d’un LAGC-AIM a été signalée chez des patientes ayant 
reçu des implants mammaires, de différents styles, formes et propriétés de surface, 
fabriqués par Allergan et d’autres fabricants. Dans la plupart des cas cités dans des 
rapports, le recours à des implants texturés fait partie des antécédents médicaux.

Il est nécessaire d’envisager la possibilité d’un LAGC lorsqu’une patiente se présente avec 
un sérome, une masse ou une ulcération persistante péri-implantaire qui se manifeste 
tardivement, habituellement plus d’un an après l’implantation. Rarement, le LAGC se 
présente avec une grosseur, une lymphadénopathie régionale, une éruption cutanée sous-
jacente ou une contracture capsulaire. Lors des tests de dépistage du LAGC, prélever 
du liquide sérologique frais et des portions représentatives de la capsule de l’implant 
mammaire. Si une masse est présente, une excision ou une biopsie centrale peut être 
nécessaire pour le diagnostic. Les échantillons doivent être envoyés à un laboratoire 
possédant l’expertise appropriée pour les tests pathologiques afin d’exclure le LAGC, y 
compris la cytologie avec préparation de blocs cellulaires, les tests d’immunohistochimie 
et de cytométrie de flux pour les lymphomes CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD30 et 
KLA (kinase du lymphome anaplasique). Si l’on diagnostique chez votre patiente un LAGC, 
il faudra procéder à la stadification et à la planification du traitement; élaborer un plan de 
traitement personnalisé en collaboration avec une équipe de soins multidisciplinaires. En 
raison du faible nombre de cas à l’échelle mondiale, il n’existe pas de consensus mondial 
sur le schéma thérapeutique à utiliser pour traiter le LAGC-AIM péri- implantaire. Toutefois, 
le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) fournit des recommandations de 
traitement fondées sur la stadification de la maladie qui peut comprendre la chimiothérapie 
et/ou la radiothérapie en plus de l’excision chirurgicale complète de la maladie et le retrait 
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des implants touchés. Les patientes doivent être suivies pendant au moins deux ans, puis 
selon les indications cliniques. (Ref. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, T-cell 
Lymphomas. Version actuelle). 

Tous les résultats pertinents concernant des cas associés aux implants d’Allergan doivent 
être signalés à Allergan (p. ex., délai avant l’évolution clinique, signes ou symptômes, 
analyse immunohistologique, type d’implant, texture, antécédents d’implantation de la 
patiente). Les médecins doivent tenir leurs connaissances à jour sur le LAGC-AIM en 
consultant la littérature médicale, et offrir un traitement approprié aux patientes selon  
les besoins.

Une discussion sur le risque de LAGC-AIM peut être consultée sur le site internet de 
Santé Canada. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medical-devices/
breast-implants/risks.html#rare_risk

• Complications supplémentaires – Après une intervention chirurgicale concernant un 
implant mammaire, les événements suivants peuvent se produire ou persister, avec une 
intensité et une durée variables : douleur, hématome/sérome, changements des sensations 
au niveau du mamelon et du sein, extrusion d’implant, nécrose, cicatrisation tardive des 
plaies et atrophie des tissus mammaires/déformation de la paroi thoracique. Des dépôts 
de calcium se forment parfois dans la capsule de tissu entourant l’implant, ce qui se 
manifeste par des symptômes tels que douleur et fermeté. Une lymphadénopathie a aussi 
été signalée chez certaines femmes ayant des implants.

AUTRES AFFECTIONS SIGNALÉES

Les patientes qui ont reçu des implants mammaires ont signalé divers signes et symptômes 
comme des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la confusion, de la fatigue 
chronique, des maladies auto-immunes et d’autres. Le risque que ces symptômes se 
manifestent pour chaque patiente n’est pas bien établi. Certaines patientes signalent une 
résolution complète des symptômes lorsque les implants sont retirés sans être remplacés.

On a signalé d’autres affections chez les femmes ayant des implants mammaires. Plusieurs des 
conditions répertoriées dans la liste ci-dessous ont été étudiées afin d’évaluer leur lien potentiel 
avec les implants mammaires. Il convient cependant de tenir compte de la possibilité de risques, 
encore inconnus, qui pourraient être associés aux implants mammaires dans l’avenir.

• Maladie du tissu conjonctif (MTC)
Les maladies du tissu conjonctif comprennent des maladies telles que le lupus, la 
sclérodermie et l’arthrite rhumatoïde. Il existe beaucoup d’études épidémiologiques qui 
cherchent à établir si le fait d’avoir un implant mammaire est associé au fait d’avoir une 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medical-devices/breast-implants/risks.html#rare_risk
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medical-devices/breast-implants/risks.html#rare_risk
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maladie du tissu conjonctif typique ou définie. La plus récente de ces études a conclu 
que les données n’appuyaient pas un lien causal entre les implants et une MTC définie 
ou atypique. La taille de l’étude nécessaire pour exclure de façon concluante un risque 
plus faible de maladie des tissus conjonctifs (≤ 2) devrait être très importante. L’ensemble 
des études publiées montre que les implants mammaires ne sont pas associés de façon 
significative à un risque de développement d’une MTC spécifique. Ces études ne faisaient 
pas de distinction entre les femmes ayant un implant intact et celles ayant un implant qui 
était rompu. Une seule étude a porté sur des diagnostics et des symptômes spécifiques de 
MTC chez les femmes ayant une rupture d’implant silencieuse comparativement à celles 
ayant un implant intact, mais la taille de l’étude était trop petite pour exclure un faible risque.

Signes et symptômes

Des groupes d’experts scientifiques et des rapports de littérature publiés entre 2000 et 
2004 n’ont trouvé aucune preuve d’un schéma cohérent de signes et de symptômes chez 
les femmes portant des implants mammaires de silicone. Le fait de présenter ces signes et 
symptômes rhumatologiques ne signifie pas nécessairement qu’une patiente souffre d’une 
maladie des tissus conjonctifs; toutefois, vous devez informer votre patiente qu’elle peut 
ressentir ces signes et symptômes après avoir subi une implantation mammaire. Si une 
patiente présente une amplification de ces signes ou symptômes, vous devez la référer à un 
rhumatologue pour déterminer si ces signes ou symptômes sont dus à un trouble des tissus 
conjonctifs ou à une maladie auto-immune. Veuillez consulter les renseignements sur les 
symptômes systémiques dans l’encadré d’avertissement sur la page de couverture.

• Cancer
Cancer du sein – Des études publiées dans la littérature médicale indiquent que les 
patientes ayant des implants mammaires ne risquent pas davantage de présenter un 
cancer du sein que les patientes sans implants mammaires. Certains rapports laissent 
penser que les implants mammaires font parfois obstacle à la détection d’un cancer du 
sein par mammographie ou par biopsie ou la retardent; toutefois, d’autres études publiées 
dans la littérature médicale indiquent que les implants mammaires ne retardent pas de 
façon notable la détection d’un cancer du sein et n’influencent pas de manière défavorable 
la survie des femmes ayant un cancer du sein. Une vaste étude de suivi n’a pas permis de 
démontrer une association entre les implants mammaires et le cancer, et a même indiqué 
une fréquence réduite du cancer du sein comparativement à la population générale.

Cancer du cerveau – Une étude récente a fait état d’une fréquence accrue de cancer du 
cerveau chez les femmes ayant des implants mammaires comparativement à la population 
générale. Toutefois, la fréquence du cancer du cerveau n’avait pas augmenté de façon 
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notable chez les femmes ayant des implants mammaires en comparaison avec les femmes 
qui avaient subi d’autres interventions de chirurgie plastique. Un article de synthèse 
récemment publié à partir de quatre études majeures portant sur les femmes ayant des 
implants cosmétiques ainsi qu’une autre étude de suivi à long terme en sont arrivés à la 
conclusion que les données n’appuyaient pas un lien entre le cancer du cerveau et les 
implants mammaires.

Cancer du système respiratoire ou des poumons – Des études ont signalé une fréquence 
accrue de cancer du système respiratoire ou des poumons chez les femmes ayant des 
implants mammaires. D’autres études sur les femmes, réalisées en Suède et au Danemark, 
ont indiqué que les femmes ayant des implants mammaires ont plus tendance à être des 
fumeuses actives que les femmes qui subissent une chirurgie mammaire de réduction ou 
d’autres types de chirurgie plastique.

Cancer du col de l’utérus ou de la vulve – Une étude a signalé une fréquence accrue de 
cancer du col de l’utérus ou de la vulve chez les femmes ayant des implants mammaires, 
tandis qu’une autre étude à long terme a révélé une incidence équivalente de cancer du 
col de l’utérus chez les femmes ayant reçu des implants mammaires comparativement à la 
population générale.

Autres cancers – Une étude a signalé une fréquence accrue de cancer de l’estomac et de 
leucémie chez les femmes ayant des implants mammaires comparativement à la population 
générale. Cette augmentation n’était pas marquée quant à la comparaison de la fréquence 
avec des femmes ayant subi d’autres types d’interventions de chirurgie plastique.

• Maladies, signes et symptômes neurologiques
Certaines femmes ayant des implants mammaires se sont plaintes de symptômes 
neurologiques (tels que troubles de la vision, de la sensibilité, de la force musculaire, de 
la locomotion, de l’équilibre, de la pensée ou de la mémoire) ou de maladies (telles que 
la sclérose en plaques) qui, selon elles, sont liés à leurs implants. Le rapport d’un groupe 
d’experts scientifiques indique que les données sur les maladies ou les syndromes 
neurologiques causés par les implants mammaires ou liés à ces derniers sont insuffisantes 
ou sans fondement. Une étude plus poussée des données épidémiologiques n’est pas 
parvenue à établir un lien entre les implants et une maladie neurologique.

• Troubles mentaux
Il convient d’encourager les patientes à discuter avec leur plasticien de leurs antécédents 
de troubles mentaux, s’il y a lieu, dont un diagnostic clinique de dépression, une 
dysmorphophobie ou un trouble de l’alimentation lors de leur(s) visite(s) de consultation. Il 
convient de même d’encourager les patientes ayant reçu un diagnostic de dépression ou 
d’un autre trouble mental à attendre que ces problèmes soient résolus avant de planifier 
leur intervention.
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• Suicide
Dans plusieurs études, une fréquence élevée de suicide a été constatée chez les femmes 
porteuses d’implants mammaires. La raison de cette augmentation est inconnue, mais on 
a constaté que les femmes ayant des implants mammaires présentaient un taux plus élevé 
d’hospitalisation pour des raisons psychiatriques avant l’intervention comparativement aux 
femmes qui avaient subi une réduction mammaire ou à la population générale de Danoises.

• Effets sur les enfants
Jusqu’à maintenant, les données ne permettent pas de déterminer s’il est possible qu’une 
petite quantité de silicone traverse l’enveloppe de silicone de l’implant mammaire et 
contamine le lait maternel pendant l’allaitement. Même s’il n’existe actuellement pas de 
méthodes établies pour détecter avec précision la concentration de silicone présente dans 
le lait maternel, une étude mesurant la concentration de silicium (une composante de la 
silicone) n’a pas montré une concentration plus élevée dans le lait maternel des femmes 
ayant des implants remplis de gel de silicone que dans celui des femmes sans implants.

De plus, des préoccupations ont été soulevées relativement aux effets potentiellement 
dommageables chez les enfants nés de mères avec des implants. Deux études portant 
sur les humains ont constaté que le risque d’anomalies congénitales n’augmentait pas 
de manière générale chez les enfants nés après une chirurgie mammaire d’implantation. 
Même si un faible poids à la naissance a été constaté dans une troisième étude, d’autres 
facteurs (par exemple, un poids inférieur avant la grossesse) pourraient expliquer ces 
résultats. Une des auteurs de ces études sur des sujets humains recommande d’autres 
recherches sur la santé des nourrissons. Un examen des données n’a pas permis d’établir 
que les enfants de femmes ayant des implants présentent un risque accru de troubles 
œsophagiens, de maladies rhumatismales ou de malformations congénitales.

• Diffusion du gel et conséquences possibles sur la santé
On a constaté qu’une petite quantité de composés de siloxane et de platine (dans un 
état de valence nulle/biocompatible) à bas poids moléculaire (BPM) diffuse (fuit) à travers 
une enveloppe d’implant intact. Les études portant sur les implants en place depuis 
longtemps laissent penser qu’une telle diffusion risque de contribuer au développement 
d’une contracture capsulaire et d’une lymphadénopathie. D’autres études ont fait état 
de la présence de silicone dans les capsules de tissu cicatriciel autour de l’implant, dans 
les ganglions lymphatiques axillaires et dans des organes éloignés, qui est peut-être due 
à la diffusion du gel. La pertinence clinique de la présence de silicone dans ces tissus 
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est inconnue. D’autres études ont signalé que certaines silicones (par exemple, D4 et 
D5) et du platine fuient des implants mammaires intacts et sont présents dans les tissus 
avoisinants. Chez l’humain, la pertinence clinique de la présence de silicone dans les 
tissus de l’organisme est inconnue. Cependant, il n’existe aucune donnée probante dans 
la littérature médicale ou dans les tests d’Allergan permettant d’associer la diffusion de gel 
à des complications locales chez les patientes ayant des implants mammaires. Les études 
ont montré que la faible concentration de platine contenu dans les implants mammaires 
est dans la valence nulle ou d’une excellente biocompatibilité.

• Hypersensibilité différée
Même s’il n’y a aucune preuve scientifique que la silicone cause des réactions 
d’hypersensibilité chez les humains, certains rapports de tests effectués sur les animaux, 
signalés dans la littérature, laissent croire qu’il existe une hypersensibilité différée à la 
silicone. Le mode d’action biologique et les résultats de ces constatations dans les 
modèles animaux demeurent inconnus.

InforMatIon sur les études préclInIques

Des études précliniques sur les implants mammaires en gel de silicone ont révélé que les 
matériaux utilisés pour la fabrication des implants sont biocompatibles, que l’enveloppe en 
élastomère de silicone est durable et qu’il n’y a qu’une faible possibilité de diffusion (fuite) du 
gel. Un sommaire des études précliniques réalisées par Allergan, dont celles sur la chimie, la 
toxicologie et les tests physiques/mécaniques, se trouve dans le document Sommaire des 
motifs de décision (SMD) sur le site Web de Santé Canada à l’adresse www.hc-sc.gc.ca.

études clInIques d’allergan

Survol de l’étude clinique de base d’Allergan (implants TruFormMD 1)

L’étude de base est une étude sur dix ans qui visait à évaluer l’innocuité et l’efficacité auprès 
des patientes ayant subi une augmentation, une reconstruction ou une révision (révision 
d’augmentation et révision de reconstruction) à l’aide des implants mammaires TruFormMD 1. 
Les implants NATRELLE MD INSPIRAMD ne faisaient pas partie de l’étude. Le suivi des patientes 
était effectué de 0 à 4 semaines, à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois et sur une base annuelle 
pendant 10 ans. L’innocuité était évaluée en fonction des complications, telles les ruptures 
d’implants, les contractures capsulaires et les réopérations. Les avantages (efficacité) étaient 
évalués en fonction du changement de taille des seins, de la satisfaction des patientes et des 
mesures d’image/estime corporelle et estime de soi.

http://www.hc-sc.gc.ca
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L’étude de base portait sur 715 patientes. Parmi ces patientes, on comptait 455 patientes ayant 
subi une augmentation, 147 patientes ayant subi une révision d’augmentation, 98 patientes ayant 
subi une reconstruction et 15 patientes ayant subi une révision de reconstruction. L’étude est 
terminée et les résultats finaux sur 10 ans sont rapportés dans la présente brochure.

Patientes ayant subi une augmentation ou une révision d’augmentation

Les complications et les avantages signalés dans l’étude de base d’Allergan relativement aux 
patientes ayant subi une augmentation et à celles ayant subi une révision d’augmentation sont 
décrits ci-dessous.

Les résultats d’Allergan indiquent que le risque qu’une complication survienne à un moment 
quelconque dans les 10 ans suivant la chirurgie d’implantation était de 32,9 % pour les 
patientes ayant subi une augmentation primaire et de 38,6 % pour les patientes ayant subi 
une révision d’augmentation. Par contre, la majorité des femmes étaient satisfaites de leurs 
implants. Les résultats indiquent aussi que la probabilité d’une intervention chirurgicale 
additionnelle (réopération) au cours des 10 premières années était supérieure à 1 sur 3 pour 
les patientes ayant subi une augmentation primaire (le retrait d’implant avec remplacement 
étant le type d’intervention additionnelle le plus fréquent) et d’environ 1 sur 2 pour les patientes 
ayant subi une révision d’augmentation (le retrait d’implant avec remplacement étant le type 
d’intervention additionnelle le plus fréquent). Les renseignements ci-dessous donnent plus de 
précisions sur les complications et les avantages liés aux implants mammaires TruFormMD 1.

Représentation des patientes (taux de suivi)

L’étude de base comptait 455 patientes ayant subi une augmentation. Parmi les femmes 
censées se présenter à la visite de suivi après 10 ans, 67 % l’ont fait.

L’étude de base comptait 147 patientes ayant subi une révision d’augmentation. Parmi les 
femmes censées se présenter à la visite de suivi après 10 ans, 62 % l’ont fait.

Paramètres d’efficacité

Les avantages des implants mammaires TruFormMD 1 ont été évalués en fonction de divers 
résultats, dont le changement de taille de bonnet et l’évaluation de la satisfaction, de l’image 
corporelle, de l’estime corporelle et de l’image de soi de la patiente. Les données ont été 
recueillies avant l’implantation et lors des visites de suivi prévues.

Patientes ayant subi une augmentation primaire :
Pour les patientes ayant subi une augmentation primaire, une mesure des seins a été 
effectuée chez 396 des 455 patientes initiales dans les 18 mois suivant l’intervention. Sur 
ces 396 patientes, 41 % ont augmenté d’une taille de bonnet, 45 % ont augmenté de deux 
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tailles de bonnet, 8 % ont augmenté de plus de deux tailles de bonnet et 5 % n’ont pas eu 
d’augmentation ou de diminution.

La satisfaction des patientes d’Allergan était basée sur une échelle d’évaluation sur 5 points 
portant sur la satisfaction concernant leurs implants au moment des visites de suivi. Sur les 
455 patientes initiales, 279 (61 %) ont fait état de leur degré de satisfaction 10 ans après 
l’implantation; 94 % de ces patientes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites de leurs  
implants mammaires.

Des évaluations de la qualité de vie ont été effectuées 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 
10 ans après l’implantation. En ce qui concerne les patientes ayant subi une augmentation 
primaire, l’échelle SF-36, qui mesure la santé mentale et physique, a montré une légère 
amélioration dans un questionnaire d’évaluation et une légère détérioration dans certains 
autres questionnaires après 10 ans comparativement à la période précédant l’implantation 
mammaire; néanmoins, les valeurs de tous les questionnaires d’évaluation sont demeurées 
plus élevées que ceux de la population féminine générale des États-Unis. Quant aux réponses 
des patientes aux questions concernant l’image de soi et l’estime de soi, on a observé, 
10 ans après la mise en place des implants, une diminution de l’évaluation de l’image de soi 
à l’échelle de l’image de soi de Tennessee et aucun changement dans l’évaluation de l’estime 
globale de soi selon l’échelle de mesure de l’estime de soi de Rosenberg. Les réponses des 
patientes à l’échelle d’évaluation de l’estime corporelle ont indiqué une diminution en ce qui 
a trait à l’image corporelle globale, à la préoccupation face au poids corporel et à la forme 
physique et une augmentation en ce qui a trait à l’attrait sexuel. À l’échelle d’évaluation des 
attentes de Rowland, les patientes ont présenté une amélioration marquée de l’image de soi, 
des relations sociales et de la vie quotidienne. La satisfaction concernant les seins a augmenté 
de façon notable après 10 ans, notamment la satisfaction en ce qui a trait à la taille, à la forme, 
à la sensation ou au toucher des seins et à leur similarité.

Patientes ayant subi une révision d’augmentation :
Les patientes ayant subi une révision d’augmentation n’ont pas eu de mesures du changement 
de taille du bonnet puisqu’elles subissaient le remplacement d’un implant mammaire existant.

La satisfaction des patientes était basée sur une échelle d’évaluation sur 5 points portant sur 
la satisfaction concernant leurs implants au moment des visites de suivi. Sur les 147 patientes 
initiales ayant subi une révision d’augmentation, 74 (50 %) ont fait état de leur degré de 
satisfaction après 10 ans. Sur ces 74 patientes, 73 % ont indiqué qu’elles étaient satisfaites de 
leurs implants mammaires.
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Pour les patientes ayant subi une révision d’augmentation, l’échelle SF-36, qui mesure la 
santé mentale et physique, n’a pas montré de changements notables dans les questionnaires 
d’évaluation après 10 ans, à l’exception d’un. Les réponses des patientes aux questions de 
l’échelle d’évaluation de l’image de soi de Tennessee et de l’échelle d’évaluation de l’estime 
de soi de Rosenberg relativement au concept de soi et à l’estime de soi de façon générale 
n’ont pas indiqué de changements, 10 ans après la mise en place des implants. Les réponses 
des patientes aux questions l’échelle d’évaluation de l’estime corporelle portant sur l’image 
corporelle globale n’ont pas indiqué de changement, mais une diminution en ce qui a trait à la 
forme physique a été observée. À l’échelle d’évaluation des attentes de Rowland, les patientes 
ont présenté une amélioration marquée de l’image de soi, des relations sociales et de la vie 
quotidienne. La satisfaction concernant les seins a augmenté de façon notable après 10 ans, 
notamment la satisfaction en ce qui a trait à la taille, à la forme, à la sensation ou au toucher 
des seins et à leur similarité.

Paramètres d’innocuité

Le tableau 1 décrit les complications présentées par les patientes ayant subi une augmentation 
primaire et celles ayant subi une révision d’augmentation au cours de l’étude de base.
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Tableau 1
Étude de base : Complications

 Taux de risque selon les courbes de Kaplan-Meier du total des premiers événements à 
10 ans, par patiente

Complication*
Augmentation primaire

N = 455
Taux (%) (IC à 95 %)

Révision d’augmentation
N = 147

Taux (%) (IC à 95 %)

Réopération 36,1 % (31,6 %, 40,9 %) 46,0 % (38,0 %, 54,9 %)

Contracture capsulaire de grade III/IV à l’échelle de Baker 18,9 % (15,4 %, 23,1 %) 28,7 % (21,3 %, 37,9 %)

Retrait de l’implant avec remplacement 18,6 % (15,0 %, 22,8 %) 30,1 % (22,8 %, 39,0 %)

Douleur mammaire 11,5 % (8,7 %, 15,0 %) 11,7 % (7,1 %, 18,8 %)

Œdème 9,2 % (6,8 %, 12,4 %) 8,2 % (4,6 %, 14,5 %)

Rupture d’implant (cohorte IRM)  9,3 % (5,3 %, 15,8 %)  5,4 % (1,4 %, 20,0 %)

Malposition de l’implant 6,9 % (4,8 %, 9,7 %)  6,0 % (3,1 %, 11,7 %)

Complications au niveau du mamelon  6,3 % (4,3 %, 9,1 %) 1,4 % (0,3 %, 5,4 %)

Cicatrisation/cicatrisation hypertrophique  4,2 % (2,6 %, 6,5 %) 6,6 % (3,5 %, 12,3 %)

Asymétrie 3,3 % (2,0 %, 5,6 %) 6,5 % (3,2 %, 12,8 %)

Retrait de l’implant sans remplacement  2,8 % (1,6 %, 5,0 %) 4,0 % (1,7 %, 9,4 %)

Ptose 2,0 % (1,0 %, 3,9 %) 4,9 % (2,2 %, 10,5 %)

Sérome/accumulation de liquide 1,8 % (0,9 %, 3,5 %)  6,0 % (3,0 %, 11,7 %)

Rides/vagues 1,8 % (0,8 %, 3,7 %) 5,4 % (2,6 %, 11,0 %)

Changements sur le plan de la sensation  
du sein/de la peau

1,6 % (0,8 %, 3,3 %) 2,2 % (0,7 %, 6,6 %)

Hématome 1,6 % (0,7 %, 3,2 %) 2,1 % (0,7 %, 6,3 %)

Palpabilité/visibilité de l’implant 1,6 % (0,8 %, 3,4 %) 6,0 % (3,0 %, 11,6 %)

Guérison lente de la plaie 1,1 % (0,5 %, 2,7 %) <1 %

Ecchymose <1 % 3,0 % (1,1 %, 7,8 %)

Infection <1 % 1,4 % (0,3 %, 5,4 %)

Calcification de la capsule, migration du gel, extrusion 
de l’implant, irritation, lymphadénopathie, lymphoedème, 
autres complications, pneumothorax, rougeur, éruption 
cutanée, nécrose tissulaire/cutanée

0 % – <1 % 0 % – <1 %

* La plupart des événements ont été évalués selon la gravité et les taux indiqués dans le tableau comprennent seulement les complications évaluées 
comme modérées, graves ou très graves (les complications légères et très légères sont exclues). Tous les événements de réopération, de retrait 
d’implant, de rupture d’implant, d’extrusion d’implant et de pneumothorax sont inclus.
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Raisons expliquant la réopération

Le tableau 2 fait état de la principale raison expliquant chaque réopération exécutée dans les 
10 ans chez les patientes ayant subi une augmentation primaire et chez celles ayant subi une 
révision d’augmentation.

Tableau 2
Étude de base : Principale raison expliquant la réopération au cours des 10 ans

Raison expliquant la réopération
Augmentation primaire

n (% de 221 réoperations)
Révision d’augmentation
n (% de 108 réoperations)

Contracture capsulaire 55 (24,9 %) 26 (24,1 %)

Rupture soupçonnée 29 (13,1 %) 7 (6,5 %)

Biopsie requise 28 (12,7 %) 9 (8,3 %)

Malposition de l’implant 27 (12,2 %) 12 (11,1 %)

Ptose 25 (11,3 %) 9 (8,3 %)

Hématome/sérome 13 (5,9 %) 13 (12,0 %)

Demande de la patiente de changement de style/taille 12 (5,4 %) 3 (2,8 %)

Cicatrisation/cicatrisation hypertrophique 8 (3,6 %) 7 (6,5 %)

Asymétrie 5 (2,3 %) 3 (2,8 %)

Masse cancéreuse au sein 4 (1,8 %) 3 (2,8 %)

Douleur mammaire 3 (1,4 %) 1 (0,9 %)

Guérison lente de la plaie 3 (1,4 %) 2 (1,9 %)

Rides/vagues 3 (1,4 %) 2 (1,9 %)

Infection 2 (0,9 %) 3 (2,8 %)

Palpabilité/visibilité de l'implant 1 (0,5 %) 1 (0,9 %)

Extrusion mammaire 1 (0,5 %) 1 (0,9 %)

Nécrose 1 (0,5 %) 0

Complications au niveau du mamelon 1 (0,5 %) 3 (2,8 %)

Difformité du contour du tissu du sein, lésion due à 
l'implant, autre

0 1 de chacune (0,9 %)

Total 221 (100 %) 108 (100 %)
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Raisons expliquant le retrait de l’implant

Les principales raisons expliquant le retrait d’implants chez les patientes ayant subi une 
augmentation primaire et chez celles ayant subi une révision d’augmentation dans les 10 ans 
sont indiquées dans le tableau 3. 

Tableau 3
Étude de base : Principale raison expliquant le retrait d’un implant 

dans les 10 ans

Raison expliquant le retrait
Augmentation primaire 

n (% de 156 explantations)
Révision d'augmentation 
n (% de 78 explantations)

Contracture capsulaire 50 (32,1 %) 28 (35,9 %)

Demande de la patiente de changement de style/taille 31 (19,9 %) 11 (14,1 %)

Rupture soupçonnée 27 (17,3 %) 6 (7,7 %)

Ptose 12 (7,7 %) 6 (7,7 %)

Malposition de l’implant 11 (7,1 %) 14 (18,0 %)

Asymétrie 7 (4,5 %) 1 (1,3 %)

Rides/vagues 6 (3,9 %) 2 (2,6 %)

Douleur mammaire 5 (3,2 %) 1 (1,3 %)

Masse cancéreuse au sein 2 (1,3 %) 2 (2,6 %)

Infection 2 (1,3 %) 2 (2,6 %)

Difformité du contour du tissu du sein, Extrusion de 
l'implant, biopsie requise 

1 de chacune (0,6 %) 0 

Cicatrisation/cicatrisation hypertrophique, autre 0 2 de chacune (2,6 %)

Palpabilité/visibilité de l'implant 0 1 (1,3 %)

Total 156 (100 %) 78 (100 %)



29

Autres événements

Sur les 10 ans, les événements autres que les complications décrites dans les tableaux 
précédents ont été recueillis dans le cadre de l’étude de base pour les patientes ayant 
subi une augmentation et celles ayant subi une révision d’augmentation. Certains de ces 
événements, tels que cancer du sein et MTC, peuvent se produire chez les patientes n’ayant 
pas subi d’implantation. Par conséquent, sans groupe de comparaison de femmes ayant des 
caractéristiques similaires (telles que l’âge, la race, etc.) et n’ayant pas d’implants mammaires, 
aucune conclusion ne peut être tirée sur le lien entre les implants mammaires et certains de 
ces autres événements.

Des affections mammaires bénignes ont été observées chez 18 % des patientes ayant subi 
une augmentation primaire et chez 20 % des patientes ayant subi une révision d’augmentation. 
Des affections mammaires cancéreuses ont été observées chez 1 % des patientes ayant subi 
une augmentation primaire et 1 % des patientes ayant subi une révision d’augmentation. Une 
MTC a été observée chez 1 % des patientes ayant subi une augmentation primaire et 1 % des 
patientes ayant subi une révision d’augmentation.

PATIENTES AYANT SUBI UNE RECONSTRUCTION OU UNE RÉVISION  
DE RECONSTRUCTION

Les complications et les avantages signalés dans l’étude de base relativement aux patientes 
ayant subi une reconstruction et celles ayant subi une révision de reconstruction sont décrits 
ci-dessous.

Les résultats d’Allergan indiquent que le risque qu’une complication survienne à un moment 
quelconque dans les 10 ans suivant la chirurgie d’implantation était de 47 % pour les patientes 
ayant subi une reconstruction primaire et de 47 % pour les patientes ayant subi une révision 
de reconstruction. Par contre, la majorité des femmes étaient satisfaites de leurs implants. Les 
résultats indiquent aussi que la probabilité d’intervention additionnelle (réopération) au cours 
des 10 premières années est d’environ 3 sur 4 pour les patientes ayant subi une reconstruction 
primaire (le retrait et remplacement de l’implant étant le type d’intervention additionnelle le 
plus fréquent) et de 1 sur 2 pour les patientes ayant subi une révision de reconstruction (la 
reconstruction/tatouage du mamelon étant le type d’intervention additionnelle le plus fréquent). 
Les renseignements ci-dessous donnent plus de précisions sur les complications et les 
avantages liés aux implants mammaires TruFormMD 1.

Représentation des patientes (taux de suivi)

L’étude de base comptait 98 patientes ayant subi une reconstruction. Parmi les femmes 
censées se présenter à la visite de suivi après 10 ans, 73 % l’ont fait.
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L’étude de base comptait 15 patientes ayant subi une révision de reconstruction. Parmi les 
femmes censées se présenter à la visite de suivi après 10 ans, 73 % l’ont fait.

Paramètres d’efficacité 

Les avantages des implants mammaires TruFormMD 1 ont été évalués en fonction de divers 
critères, dont l’évaluation de la satisfaction, de l’image corporelle, de l’estime corporelle et de 
l’image de soi de la patiente. Les données ont été recueillies avant l’implantation et lors des 
visites de suivi prévues.

Patientes ayant subi une reconstruction primaire : 
La satisfaction des patientes était basée sur une échelle d’évaluation sur 5 points portant sur 
la satisfaction concernant leurs implants au moment des visites de suivi. Sur les 98 patientes 
initiales, 43 (44 %) ont fait état de leur degré de satisfaction 10 ans après l’implantation; 90 % 
de ces patientes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites de leurs implants mammaires.

Des évaluations de la qualité de vie ont été effectuées 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 
10 ans après l’implantation. Pour les patientes ayant subi une reconstruction primaire, 
l’échelle SF-36, qui mesure la santé mentale et physique, n’a indiqué aucun changement après 
10 ans comparativement à la période précédant l’implantation mammaire. Quant aux réponses 
des patientes aux questions concernant l’image de soi et l’estime de soi, on n’a observé aucun 
changement à l’échelle d’évaluation de l’image de soi de Tennessee et aucun changement 
sur le plan de l’estime globale de soi à l’échelle d’évaluation de l’estime de soi de Rosenberg, 
10 ans après la mise en place des implants. De même, il n’y a eu aucun changement dans 
les réponses des patientes aux questions de l’échelle d’évaluation de l’estime corporelle 
concernant l’estime globale de soi liée au corps de la patiente, 10 ans après la mise en 
place des implants. Dans l’échelle d’évaluation des attentes de Rowland, les patientes ont 
présenté une amélioration marquée de l’image de soi, des relations sociales et du bien-être. 
La satisfaction concernant les seins a augmenté de façon notable après 10 ans, notamment la 
satisfaction en ce qui a trait à la taille, à la forme, à la sensation ou au toucher des seins et à 
leur similarité.

Patientes ayant subi une révision de reconstruction :
La satisfaction des patientes était basée sur une échelle d’évaluation sur 5 points portant sur 
la satisfaction concernant leurs implants au moment des visites de suivi. Sur les 15 patientes 
initiales ayant subi une révision de reconstruction, 8 (53 %) ont fait état de leur degré de 
satisfaction après 10 ans. Sur ces 8 patientes, 88 % ont indiqué qu’elles étaient satisfaites de 
leurs implants mammaires.

Chez les patientes ayant subi une révision de reconstruction, les réponses étaient semblables, 
avant et après l’implantation, à l’échelle SF-36, à l’échelle d’évaluation de l’image de soi de 
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Tennessee, à l’échelle d’évaluation de l’estime de soi de Rosenberg et à l’échelle d’évaluation 
de l’estime corporelle. À l’échelle d’évaluation des attentes de Rowland, les patientes ont 
présenté une amélioration marquée de l’image de soi, des relations sociales et de la vie 
quotidienne. La satisfaction concernant les seins a augmenté de façon notable après 10 ans, 
notamment la satisfaction en ce qui a trait à la taille, à la forme, à la sensation ou au toucher 
des seins et à leur similarité.

Paramètres d’innocuité

Le tableau 4 décrit les complications présentées par les patientes ayant subi une 
reconstruction primaire et celles ayant subi une révision de reconstruction dans le cadre de 
l’étude de base.
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Tableau 4
Étude de base : Complications

Taux de risque selon les courbes de Kaplan-Meier du total des premiers événements à 
10 ans, par patiente

Complication*
Reconstruction primaire

N = 98
Taux (%) (IC à 95 %)

Révision de reconstruction
N = 15

Taux (%)** (IC à 95 %)

Réopération 71,5 % (61,2 %, 81,0 %) 46,7 % (21,3 %, 73,4 %)

Retrait de l'implant avec remplacement  48,0 % (37,1 %, 60,1 %) 13,3 % (1,7 %, 40,5 %)

Rupture d'implant (cohorte IRM) 35,4 % (22,1 %, 53,6 %) 0 %***

Contracture capsulaire de grade III/IV à l'échelle de Baker 24,6 % (16,2 %, 36,2 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Asymétrie 23,2 % (15,4 %, 33,9 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Retrait de l'implant sans remplacement 13,6 % (7,1 %, 24,9 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Rides/vagues 10,2 % (5,2 %, 19,6 %) 0 %

Œdème 7,1 % (3,5 %, 14,4 %) 0 %

Douleur mammaire 6,8 % (2,8 %, 16,1 %) 0 %

Palpabilité/visibilité de l'implant 6,4 % (2,3 %, 16,8 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Cicatrisation/cicatrisation hypertrophique 5,5 % (2,3 %, 12,7 %) 0 %

Complications au niveau du mamelon 3,3 % (1,1 %, 9,8 %) 0 %

Infection 3,2 % (1,0 %, 9,5 %) 0 %

Malposition de l’implant 2,3 % (0,6 %, 8,9 %) 13,3 % (1,7 %, 40,5 %)

Sérome/accumulation de liquide 2,3 % (0,3 %, 15,4 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Nécrose tissulaire/cutanée 2,3 % (0,6 %, 8,8 %) 0 %

Rougeur  2,1 % (0,5 %, 8,3 %) 0 %

Éruptions cutanées 2,0 % (0,5 %, 7,9 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Hématome 1,5 % (0,2 %, 10,4 %) 0 %

Ecchymose 1,0 % (0,1 %, 7,1 %) 6,7 % (0,2 %, 31,9 %)

Changements sur le plan de la sensation du sein/de la 
peau, retard de cicatrisation, extrusion de l'implant, autres 
complications

1,0 % chaque 
(0,1 %, 7,2 %)

0 %

Calcification de la capsule, migration du gel, irritation, 
lymphadénopathie, lymphoedème, pneumothorax, ptose

0 % S. O. 0 %

* La plupart des événements ont été évalués selon la gravité et les taux indiqués dans le tableau comprennent seulement les complications évaluées 
comme modérées, graves ou très graves (les complications légères et très légères sont exclues). Tous les événements de réopération, de retrait 
d’implant, de rupture d’implant, d’extrusion d’implant et de pneumothorax sont inclus.

** Calculé comme pourcentage des patientes inscrites avec un intervalle de confiance binomial.
*** Aucune rupture n’a été signalée dans la cohorte IRM (n=5); 1 rupture a été signalée dans la cohorte non IRM (n=10) . 
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Raisons expliquant la réopération

Le tableau 5 indique la principale raison expliquant chaque réopération exécutée dans les 
10 ans chez les patientes ayant subi une reconstruction primaire et celles ayant subi une 
révision de reconstruction.

Tableau 5
Étude de base : Principale raison expliquant la réopération au cours des 10 ans

Raison expliquant la réopération
Reconstruction primaire
n (% de 94 réoperations)

Révision de reconstruction
n (% de 12 réoperations)

Malposition de l’implant 16 (17,0 %) 0

Asymétrie 15 (16,0 %) 2 (16,7 %)

Rupture soupçonnée 14 (14,9 %) 0

Contracture capsulaire 12 (12,8 %) 2 (16,7 %)

Hématome/sérome 8 (8,5 %) 0

Biopsie requise 8 (8,5 %) 1 (8,3 %)

Ptose 4 (4,3 %) 1 (8,3 %)

Masse cancéreuse au sein 3 (3,2 %) 0

Demande de la patiente de changement  
de style/taille

3 (3,2 %) 0

Cicatrisation/cicatrisation hypertrophique 3 (3,2 %) 1 (8,3 %)

Difformité du contour du tissu du sein,
Extrusion mammaire

2 de chacune (2,1 %) 0

Complications au niveau du mamelon 1 (1,1 %) 5 (41,7 %)

Retard de cicatrisation, nécrose, Rides/vagues 1 de chacune (1,1 %) 0

Total 94 (100 %) 12 (100 %)
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Raisons expliquant le retrait de l’implant

Les principales raisons expliquant le retrait d’implants chez les patientes ayant subi une 
reconstruction primaire et celles ayant subi une révision de reconstruction sur les 10 ans sont 
indiquées dans le tableau 6.

Tableau 6
Étude de base : Principale raison expliquant le retrait d’un implant au cours des 10 ans

Raison expliquant le retrait
Reconstruction primaire 
n (% de 57 explantations)

Révision de reconstruction 
n (% de 3 explantations)

Rupture soupçonnée 15 (26,3 %) 0

Malposition de l’implant 12 (21,1 %) 0

Asymétrie 12 (21,1 %) 2 (66,7 %)

Contracture capsulaire 10 (17,5 %) 1 (33,3 %)

Demande de la patiente de changement de style/taille 4 (7,0 %) 0

Hématome/sérome, extrusion de l’implant, nécrose, rides/
vagues

1 de chacune (1,8 %) 0

Total 57 (100 %) 3 (100 %)

Autres événements

Sur les 10 ans, les événements autres que les complications décrites dans les tableaux 
précédents ont été recueillis dans le cadre de l’étude de base pour les patientes ayant subi 
une reconstruction et celles ayant subi une révision de reconstruction. Certains de ces 
événements, tels que cancer du sein et MTC, peuvent se produire chez les patientes n’ayant 
pas subi d’implantation. Par conséquent, sans groupe de comparaison de femmes ayant des 
caractéristiques similaires (telles que l’âge, la race, etc.) et n’ayant pas d’implants mammaires, 
aucune conclusion ne peut être tirée sur le lien entre les implants mammaires et certains de 
ces autres événements.

Une affection mammaire bénigne a été observée chez 17 % des patientes ayant subi une 
reconstruction primaire et chez 7 % des patientes ayant subi une révision de reconstruction. 
Un cancer du sein a été détecté chez 18 % des patientes ayant subi une reconstruction 
primaire, mais aucun chez les patientes ayant subi une révision de reconstruction. On a 
constaté un taux de MTC (arthrite rhumatoïde et MTC indifférenciée) de 2 % chez les patientes 
ayant subi une reconstruction primaire; aucune MTC n’a été détectée chez les patientes ayant 
subi une révision de reconstruction.
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dIrectIves d’utIlIsatIon

REMARQUE : Des implants mammaires de substitution devraient être disponibles  
durant l’intervention.

NE PAS utiliser plus d’un implant par sein.

Utilisation unique
Ce produit est destiné à une seule utilisation. Ne pas réutiliser les implants explantés.

Identification du produit
Les autocollants d’identification du produit accompagnant chaque implant sont fournis à 
l’intérieur de l’emballage du produit. Les autocollants présentent des renseignements sur le 
produit et sont conçus pour être annexés au dossier de la patiente aux fins d’identification. 

Planification chirurgicale
Allergan compte sur le chirurgien pour connaître et suivre les procédures chirurgicales appropriées 
lorsqu’il utilise les implants mammaires remplis de gel NATRELLE MD. Une planification chirurgicale 
adéquate, qui prévoit une quantité suffisante de tissu pour couvrir la prothèse, le positionnement 
approprié de l’implant (c.-à-d. la position rétro-pectorale par rapport à la position rétro-glandulaire), 
le site de l’incision, le type d’implant, etc., doit être effectuée avant l’intervention chirurgicale 
d’implantation. Le chirurgien doit savoir que la nature unique du gel hautement cohésif TruFormMD 3 
nécessite parfois une plus longue incision comparativement à celle nécessaire pour les autres 
implants remplis de gel de silicone afin d’éviter un traumatisme aux lèvres de peau ou une 
déformation de l’implant. Une force excessive utilisée lors de l’insertion de l’implant risque de 
compromettre la forme définie de façon précise et d’entraîner un résultat cosmétique non désiré. 
Le chirurgien doit évaluer avec soin la taille de l’implant mammaire et son contour, la position de 
l’incision, la dissection de la loge d’implantation et les critères de positionnement de l’implant en 
fonction de l’anatomie de la patiente et du résultat physique souhaité.

Le chirurgien doit savoir qu’il est possible d’obtenir plus d’ampleur au niveau du pôle supérieur 
avec les implants TruFormMD 3 qu’avec les autres implants mammaires. La planification 
doit aussi comprendre une définition précise des objectifs esthétiques afin d’assurer une 
compréhension mutuelle entre le plasticien et la patiente. Le plasticien doit utiliser les 
techniques à jour et reconnues pour réduire les risques d’effets indésirables, potentiellement 
défigurants, en n’oubliant pas l’importance de la dissection de la loge d’implantation afin de 
réduire la rotation des implants.



36

Examen préliminaire du produit

Comment ouvrir l’emballage d’un produit stérile
En portant des gants sans talc, retirer l’implant mammaire stérile de son emballage dans un 
environnement aseptique. NE PAS mettre l’implant mammaire en contact avec de la poussière, 
du talc, des éponges, des serviettes, les huiles de la peau ou d’autres contaminants.

1. Soulever le couvercle de l’emballage externe thermoformé.
2. Inverser l’emballage externe thermoformé sur le champ stérile pour permettre à 

l’emballage scellé interne thermoformé de tomber doucement dans le champ.
3. Soulever le couvercle de l’emballage interne thermoformé à l’aide de l’onglet  

de préhension.
4. Retirer délicatement l’implant mammaire. Avant l’utilisation, conserver l’implant mammaire 

dans l’emballage interne thermoformé pour prévenir tout contact avec des particules 
contaminantes présentes dans l’air et dans le champ chirurgical.

Examen des implants mammaires remplis de gel de silicone
Avant l’utilisation, examiner l’implant mammaire afin de s’assurer de l’absence de tout signe 
de contamination par des particules, de dommages ou de perte d’intégrité de l’enveloppe. Si 
l’examen est satisfaisant, remettre l’implant mammaire sur le plateau interne thermoformé et le 
couvrir avec le couvercle jusqu’au moment de l’implantation pour éviter tout contact avec des 
contaminants présents dans l’air. 

NE PAS implanter un dispositif qui semble contaminé par des particules, endommagé ou dont 
l’enveloppe semble avoir perdu son intégrité. Un implant stérile de remplacement doit être à 
portée de main au moment de l’intervention chirurgicale.

NE PAS implanter une prothèse qui semble avoir des fuites ou des entailles.

NE PAS implanter des prothèses mammaires endommagées ou contaminées.

Produit stérile
Chaque implant mammaire stérile rempli de gel de silicone est fourni dans un emballage 
primaire double et scellé. La stérilité de l’implant est conservée uniquement si les emballages 
thermoformés, y compris les joints de l’emballage, sont intacts. Utiliser les procédures 
normalisées pour conserver la stérilité pendant le transfert de l’implant mammaire au champ 
stérile. En portant des gants sans talc, retirer l’implant mammaire de son emballage dans un 
environnement aseptique.

NE PAS utiliser le produit si les emballages thermoformés ou les sceaux ont été endommagés.

NE PAS stériliser le produit de nouveau.
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Avant l’utilisation, maintenir l’implant mammaire dans l’emballage interne thermoformé couvert 
pour prévenir tout contact avec des particules contaminantes présentes dans l’air et dans le 
champ chirurgical.

Méthode pour retirer le gel de silicone rompu de la loge d’implantation
En cas de rupture de l’implant mammaire, la technique qui suit est utile pour retirer la masse 
de silicone. En portant deux gants chirurgicaux sans talc sur une main, utiliser l’index pour 
pénétrer la masse de silicone. De l’autre main, exercer une pression sur le sein pour faciliter le 
déplacement de la masse de silicone vers la main doublement gantée. Une fois la silicone en 
main, faire passer le gant extérieur sur la masse de silicone et retirer. Pour retirer les résidus de 
silicone, tamponner la loge d’implantation chirurgicale à l’aide de compresses de gaze. Éviter 
tout contact entre les instruments chirurgicaux et la silicone. Si un contact se produit, utiliser 
de l’alcool isopropylique pour retirer la silicone des instruments. Les implants mammaires 
rompus doivent être signalés et retournés à Allergan. En cas de rupture d’un implant 
mammaire, communiquer avec le Service de soutien technique d’Allergan au 1 800 624-4261.

Implantation : intervention chirurgicale
S’assurer que l’incision est suffisamment longue pour faciliter une insertion sans manipulation 
excessive de l’implant et pour éviter d’endommager ce dernier. Une dissection inadéquate de 
la loge d’implantation accroît les risques de rupture ou de malposition de l’implant. 

NE PAS endommager l’implant mammaire avec des instruments chirurgicaux coupants, 
comme des aiguilles et des scalpels, des instruments contondants, comme des clamps et des 
pinces, ou par une manipulation excessive lors de l’introduction dans la loge d’implantation 
chirurgicale.

NE PAS utiliser de force excessive lors du positionnement de l’implant mammaire.

NE PAS manipuler l’implant pour une expansion radiale, une compression ou une dissection de 
la loge d’implantation.

Une augmentation mammaire à l’aide d’implants remplis de silicone peut être exécutée au 
moyen de différentes incisions, notamment inframammaire, périaréolaire ou transaxillaire. Certains 
plasticiens préconisent une technique « sans toucher », qui nécessite une attention importante afin 
de réduire le contact entre la peau de la patiente et l’implant. La dissection de la loge d’implantation 
doit être planifiée avant la chirurgie d’implantation et exécutée avec précision pour assurer le moins 
de traumatisme possible. Une excellente hémostase est importante afin d’éviter un hématome 
postopératoire. L’implant peut être positionné de manière rétro-glandulaire ou rétro-pectorale en 
fonction des préoccupations cosmétiques et médicales de chaque patiente. La taille et la forme de 
l’implant peuvent être déterminées avant la chirurgie d’implantation au moyen d’une planification 
dimensionnelle ou pendant l’opération à l’aide d’instruments de calibrage temporaires. 
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L’incision servant au positionnement de l’implant doit être bien fermée et en plusieurs couches, 
si possible. Les drains sont optionnels.

Une reconstruction mammaire est habituellement exécutée dans la cicatrice de la 
mastectomie. Lors d’une reconstruction mammaire, il faut s’assurer qu’il y a une quantité 
appropriée de tissus sains pour recouvrir l’implant, et que la taille et la position de l’implant 
sont adéquates selon une planification préopératoire méticuleuse.

Le matériel didactique de l’Allergan AcademyMC, qui se trouve au 
www.allerganacademy.com ou à l’adresse www.allerganacademy.ca, vise à offrir de 
l’information chirurgicale supplémentaire sur des techniques dimensionnelles à utiliser avec les 
implants mammaires NATRELLEMD.

Maintien de l’hémostase/prévention de l’accumulation de fluide
On peut réduire le risque d’hématome et de sérome postopératoires en portant une 
attention méticuleuse à l’hémostase pendant la chirurgie et possiblement par une utilisation 
postopératoire d’un système de drainage fermé. Un saignement persistant et excessif doit être 
contrôlé avant l’implantation.

Toute évacuation postopératoire d’un hématome ou d’un sérome doit être réalisée avec 
soin pour éviter une contamination de l’implant mammaire ou un dommage causé par des 
instruments acérés.

docuMentatIon que le MédecIn doIt reMettre à la patIente

L’implantation mammaire est une intervention non urgente et la patiente doit être bien 
conseillée sur l’équilibre entre les risques et les avantages. Le plasticien devrait fournir ce qui 
suit à chaque patiente potentielle :

• Planificateur d’intervention chirurgicale mammaire d’augmentation ou de reconstruction 
avec les implants mammaires en gel NATRELLE MD pour la patiente (bilingue) 
Ce planificateur devrait être utilisé pour faciliter l’explication à la patiente des risques et des 
avantages de la chirurgie mammaire d’implantation à l’aide d’implants remplis de gel de 
silicone. La patiente doit être dirigée vers le site Web d’Allergan pour obtenir le planificateur 
d’intervention chirurgicale (en anglais : www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices ou 
en français : www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices) au cours de sa première visite/
consultation afin d’avoir suffisamment de temps pour l’examiner. Vous devez vérifier que la 
patiente comprend bien les informations.

http://www.allerganacademy.com
http://www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices
http://www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices
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• Carte d’identification de l’implant
Une carte d’identification de l’implant d’Allergan est comprise avec chaque implant 
mammaire rempli de gel de silicone. Pour remplir la carte d’identification de l’implant, 
apposer un autocollant d’identification d’implant pour chaque implant au dos de la carte. 
Les autocollants sont situés sur l’emballage interne du produit attaché à l’étiquette. S’il n’y 
a pas d’autocollant, le numéro de lot, le numéro de catalogue et la description de l’implant 
peuvent être copiés à la main à partir de l’étiquette de l’implant. Les patientes devraient se 
faire remettre ces cartes à titre de référence personnelle.

• Confirmation de la décision éclairée et liste de contrôle de décision de la patiente
Afin de réussir le processus de décision éclairée, la patiente et le chirurgien doivent signer 
le document Confirmation de décision éclairée et Liste de contrôle de décision du patient, 
disponible séparément à l’adresse : www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices or 
www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices. Une copie doit être fournie à la patiente 
et une autre doit être conservée dans son dossier.

renseIgneMents addItIonnels spécIfIques au produIt

Politique de retour de la marchandise
Les retours de produits doivent être traités par un représentant commercial en produits de 
chirurgie plastique d’Allergan ou par l’entremise du service à la clientèle au 1 866 653-9308. 
La valeur de retour est basée sur le délai prescrit. Tous les sceaux de l’emballage doivent 
être intacts pour que le produit soit admissible à un retour. Les produits retournés peuvent 
être assujettis à des frais de retour.

Divulgation et retour des implants explantés
La raison de l’explantation doit être signalée et le produit explanté doit être retourné à 
Allergan. En cas d’explantation, veuillez communiquer avec le Service de soutien technique 
d’Allergan au 1 800 624-4261 pour obtenir une trousse et des directives pour le retour des 
implants explantés.

Garanties limitées
La garantie ConfidencePlusMD et ConfidencePlusMD Premier offre un remplacement à vie et 
un remboursement financier limité pour différents cas de figure et de manière non exhaustive 
en cas de fuite ou de bris de l’enveloppe entraînant la rupture de l’implant. Cette garantie 
est assujettie à certaines conditions détaillées dans la documentation ConfidencePlusMD 
et tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Notre programme standard de garantie 
ConfidencePlusMD s’applique automatiquement à chaque patiente recevant des implants 
mammaires NATRELLEMD selon les conditions citées dans la documentation ConfidencePlusMD.

http://www.allergan.ca/en-ca/products/medical-devices
http://www.allergan.ca/fr-ca/products/medical-devices
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Effet secondaire Programme de garantie

Diagnostic établi de LAGC-AIM

Remplacement du produit sans frais et aide financière jusqu’à 7 500 $US.

Allergan prend en charge les frais chirurgicaux, de salle d’opération et d’anesthésie 
directement entraînés par la chirurgie de révision et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximal de 7 500 $US.

Rupture (implants remplis de  

silicone uniquement)

Remplacement du produit sans frais et aide financière jusqu’à 3 500 $US.

Allergan prend en charge les frais chirurgicaux, de salle d’opération et d’anesthésie 
directement entraînés par la chirurgie de révision et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximal de 3 500 $US. Allergan prend en charge tous les 
implants en silicone posés au cours des dix dernières années jusqu’à concurrence 
de ce montant.

Dégonflement (implants remplis de 

solution saline uniquement)

Remplacement du produit sans frais et aide financière jusqu’à 1 200 $US.

Allergan prend en charge les frais chirurgicaux, de salle d’opération et d’anesthésie 
directement entraînés par la chirurgie de révision et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximal de 1 200 $US. Allergan prend en charge tous les 
implants remplis de solution saline posés au cours des dix dernières années jusqu’à 
concurrence de ce montant.

* Pour les patientes bénéficiant de la garantie ConfidencePlusMD Premier, Allergan 
prend en charge les frais chirurgicaux, de salle d’opération et d’anesthésie 
directement entraînés par la chirurgie de révision et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximal de 3 500 $US. Allergan prend en charge tous les 
implants remplis de solution saline posés au cours des dix dernières années jusqu’à 
concurrence de ce montant.

Contracture capsulaire Remplacement du produit sans frais jusqu’à dix ans après la date d’implantation.

Sérome tardif Remplacement du produit sans frais jusqu’à dix ans après la date d’implantation.

Sous réserve d’examen et d’approbation par Allergan suite à la présentation de l’ensemble des documents requis, y 

compris : le formulaire de plainte FIP, une photo et/ou une note sur l’intervention chirurgicale et l’explantation

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.natrelle.ca ou communiquer avec le 
Service de soutien technique d’Allergan au 1 800 624-4261.

Commande des produits
Pour commander directement un produit au Canada ou pour obtenir des renseignements sur 
le produit, veuillez communiquer avec votre représentant commercial en produits de chirurgie 
plastique d’Allergan ou avec le Service à la clientèle d’Allergan au 1 866 653-9308.

http://www.natrelle.ca
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